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Presso le sedi aperative afferenti all AVZ sono in uso circa 10.000 apparecchiature biomediche classificabili
secondoe e norme pubblicate dal Comitato Elettrotecnico italiano (CEl), come di seguito dettagliato:

- Apparecchio elettromedicale [IEC 60601-1]: apparecchio elettrico dotato di una parte applicata che
trasferisce energia verso il o dal paziente, o rileva tale trasferimento di energia verso il o dal paziente e
che e dotato di non pil di una connessione a una particolare alimentazione di rete; e previsto dal suo
fabbricante per essere impiegato nella diagnosi, trattamento o monitoraggio di un paziente; oppure
per compensare, lenire una malattia, le lesioni o menomazioni;

Sistema elettromedicale [IEC 60601-1]: combinazione, specificata dal fabbricante, di pilt apparecchi,
almeno uno dei quali deve essere un apparecchio elettromedicale, e interconnessi mediante una
connessione funzionale o mediante una presa multipla;

Apparecchiature elettriche di laboratorio [IEC 61010-1]: apparecchiature che misurano, indicano,
sorveglianc o analizzano sostanze o servono per preparare materiali;

Apparecchiature per uso medico: tecnologia utilizzata in ambito medico non classificata quale

“apparecchiatura biomedica”, ma a diretto impatto sul paziente (es. nebulizzatore, frigorifero per
farmaci, etc.).

Sulle richiamate tipologie di tecnologie la norma CEl EN 62353 (CE1 62-148) prevede dei controlli sia in fase
di collaudo/prova di accettazione che periodici, consistenti nelVesecuzione delle verifiche di sicurezza

elettrica secondo la norma CEI 62.5 e ex CEl 62.51 e verifiche particolari/prestazionali secondo le norme CEl
62.XX associate a specifiche tecnologie biomediche.

Sulle medesime tecnologie risulta altresi necessario garantire la revisione inventariale e attivita
manutentiva di primo intervento, finalizzate a una prima diagnosi del guasto, con abbattimento degii
affidamenti a societa manutentrici per falsi guasti, e alla risoluzione di guasti a medio/bassa complessita.

ﬂmeﬁ‘mm

Il obiettivi che ! ASUR mtende perseguire con i'afﬁdamento det servizi dl cui al presente appalto sono:
“ garantire il mantenimento dei rischio associato alf'uso delle tecnologie a un livello accettabile sia
rispetto alla sicurezza elettrica che funzionale, in linea con le valutazioni effettuate dal produttore;

garantire la massima continuita di servizio delle tecnologie attraverso una celere risoluzione dei guasti
a medio/bassa complessitd;

garantire il contenimento della spesa attraverso Vabbattimento dei costi per interventi correttivi
inappropriati (falso guasto);

v garantire la governance del parco tecnologico attraverso Paccurata e puntuale revisione inventariale,
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Contesto di riferimente.

I servizi oggetto del presente procedimento si configurano come azioni transitorie da attuarsi
improcrastinabilmente al fine di garantire nellimmediato la gestione efficiente, efficace ed economica del
parco tecnologico biomedico. Il procedimento e le attivitay/servizi a esso connessi si esplicano nelle more
della ricrganizzazione in corso degli affidamenti dei servizi di manutenzione delle tecnologie biomediche,
coordineto dalU.0.C. Ingegneria Clinica ASUR, che prevede l'attuazione di n. 4 tipclogie di appaiti
centralizzati, a soddisfacimento delle esigenze di tutte le Aree Vaste, secondo quanto di seguito dettagliato:

accordi quadro per 'affidamento dei servizi di manutenzione sulle apparecchiature di diagnostica per

immagini/interventistica radiologica e terapia in dotazione all ASUR Marche;

- affidamento dei servizi operativi di manutenzione delle tecnologie biomediche specialistiche a media
complessita tecnologica in dotazione all ASUR Marche;

- affidamento dei servizi operativi di manutenzione delle tecnologie biomediche a medio-bassa

complessita tecnologica in dotazione all’ ASUR Marche;

affidamento dei servizi di supporto nella gestione del parco tecnologico biomedico in dotazione
all ASUR Marche.

i modello gestionale alla base della definizione delle esternalizzazioni soprarichiamate non trova

sovrapposizione con il modello tipo “global service” aggiudicato nell’ambito della convenzione CONSIP
Sigae 4 attiva. In tal senso V'U.0.C. Ingegneria Clinica ha avviato ur’istruttoria interna volta ad analizzare
nel dettaglio la richiamata convenzione e proporre in via definitiva la pil appropriata modalith gestionale
del parco tecnologico ASUR.

Si rileva che, indipendentemente dalla scelta organizzativa gestionale che verra intrapresa, il periodo di
transitorieta fino all'avvio contrattuale dei relativi servizi manutentivi si sostanzia da un minimo di 5 mesi a
un massimo di 12 mesi.

Pertanto, neile more di guanto sopra descritto, risulta necessario e improcrastinabile garantire
nellimmediato la gestione efficiente, efficace ed economica del parco tecnologico hiomedico attraverso
affidamento almeno dei servizi di verifiche di sicurezza elettrica/particolari e delle attivitd manutentive

sulie tecnologie biomediche in uso presso 'AV2, secondo quanto declinato nella presente relazione tecnico
ilfustrativa.

2. ATTUAZIONE

Fasi attuative , S e Lemie
| servizi pocanzi richiamati prevedono due step di attuazione consecutivi e interconnessi tra loro.

it primo step si traduce nell’espletamento delle verifiche di sicurezza elettrica con contestuale verifica

inventariale del parco tecnologico afferente all’AV2 e nella gestione deile attivita manutentive di primo
intervento.

Sulla base delle risultanze di tale verifica inventariale tecnologica e del conseguente approfondimento della
dotazione presente, si procedera in seconda battuta alt'affidamento dei servizi di verifiche prestazionali. A
fronte del notevole impatto economico di tali servizi, si ritiene doverosa la preliminare analisi
deilinstaliato, volta a definire stime concrete e puntuali circa i relativi costi da sostenere.

Tipologia di procedura e
Tali servizi verranno affidati tramite RDO sy piattaforma MEPA.

Metaprodotto: “Servizi di verifico di sicurezza elettrica sulle apparecchioture elettromedicali”
Bando: “Beni e Servizi per la Sonity”
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Evidenziando che I'attivita di verifica di sicurezza elettrica risulta predominante e preponderante rispetto ai
CEay

servizi complementari richiesti, sia in termini di prestazioni che di costi associati,

Criterio di selezione dellofferta

5 propone Iadozione dei criterio di selezione dellofferta al prezzo piu basso.

Quadre economico tecnolog

Limporto complessivo dell’appalto, in lotto unico, & pari a: € 205.000,00 (1.V.A esclusa).
Tale importo e stato determinato sulla base dei prezzi disponibili nella piattaforma MEPA (metaprodotto di
riferimento} e aggiudicazioni di servizi similari effettuati da Enti pubblici.

Compatibiliva finanziaria

Vimpegno economico/finanziario dellinvestimento verry imputato al conto 0510020101 del Budget
assegnato all ASUR AV2 per 'anno 2015.

RESPONSABIL% UOC INGEGNERIA CLINICA

i - i .
IngiiAn one//a{E@noﬁ"\
v"g:.\?mm g‘% i &\‘ 3{{{:«},,% L

Pag. 4 di 4 Report VSE



A marche

_azigmﬁl seitariunics regionale
AREA VASTA N. 2 - U.O. Acquisti e Logistica / U.O. Ingegneria Clinica

OGGETTO: PROCEDURA DI GARA TELEMATICA - INDETTA DALL’AZIENDA
SANITARIA UNICA REGIONALE - REGIONE MARCHE - PER L’AFFIDAMENTO DI
SERVIZI DI VERIFICHE DI SICUREZZA ELETTRICA E ATTIVITA MANUTENTIVE SULLE
TECNOLOGIE SANITARIE IN DOTAZIONE ALL'AREA VASTA N. 2.

DISCIPLINARE DI GARA / CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
PREMESSA

Codesta spettabile impresa & invitata a produrre propria migliore offerta, nell’ambito della
piattaforma digitale del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), ai sensi e per
gl effetti dell’articolo 328 del D.P.R. n. 207/2010 e sue successive modifiche ed integrazioni, e
secondo le norme e le modalita indicate nel presente disciplinare di gara / capitolato speciale
dappalto e suoi allegati tecnico — amministrativi e nel Capitolato Tecnico d’appalto “Allegato C” e
suo ulteriore allegato tecnico C - 1, per I’eventuale affidamento di

Descrizione della fornitura SERVIZI DI VERIFICHE DI SICUREZZA ELETTRICA
E ATTIVITA MANUTENTIVE
SULLE TECNOLOGIE SANITARIE IN DOTAZIONE
ALL’AREA VASTA N. 2 DELL’ASUR MARCHE

secondo il dettaglio e le specifiche tecniche riportate nel citato Capitolato Tecnico d’appalto in
Allegato “C™ al presente disciplinare.

Durata dell*appalto 12 mesi dalla stipulazione del contratto, fatta salva I’applicazione
delle condizioni di risoluzione del contratto stesso ai sensi del
presente disciplinare di gara / capitolato speciale d’appalto.

L. importo _complessivo dell’intero servizio fissato a base d’asta — e pertanto non superabile e
suscettibile di sola offerta in diminuzione — & pari a € 205.000.00 I.V.A. esclusa.

IR]umero CIG

PIANO DELLE DOCUMENTAZIONI DA PRESENTARE

Il piano delle documentazioni tecnico — amministrative da produrre per la partecipazione alla
procedura ¢ dettagliato nel senso seguente.

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA



M Dichiarazione di presa visione e completa accettazione del presente disciplinare di gara /
capitolato speciale d’appalto e suoi ulteriori allegati tecnico — amministrativi e del Capitolato
tecnico d’appalto e suo ulteriore allegato tecnico C - 1.

Con detta dichiarazione si intendono conosciuti ed accettati, ai sensi del Codice Civile, tutte le prescrizioni e
gli articoli contenuti nel presente disciplinare di gara e nel Capitolato tecnico d’appalto e suoi ulteriori allegati
tecnici.

M Documentazione comprovante avvenuto pagamento — se dovuto in relazione al numero CIG di
riferimento — del contributo di gara nei confronti dell’ AVCP, previsto dall’articolo | — commi 65 e
67 — della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 — (contributi in sede di gara), secondo le modalita
previste dalla vigente Deliberazione in argomento della stessa Autorita.

OFFERTA TECNICA

Al fini della valutazione della idoneita tecnico — qualitativa dell’offerta, il concorrente, sulla base
delle specifiche tecniche del servizio esplicitate nel Capitolato Tecnico d’appalto, dovra formulare
OFFERTA TECNICA corredata delle seguenti documentazioni.

M Elenco / legenda di presentazione delle documentazioni allegate all’offerta.

M Presentazione del Concorrente.

M Relazione dettagliata sulle modalita di organizzazione e di espletamento dei servizi e del piano
delle verifiche oggetto di appalto.

M diagramma di GANTT suddiviso per ciascuna sede operativa dell’Area Vasta n. 2
(SENIGALLIA / JESI / FABRIANO / ANCONA) interessata all’appalto.

M copia delle CHECK - LIST (conformi alle norme CEI 62-5, 66-5. 62-XX, UNI, etc.) che si
intendono utilizzare per la documentazione dej controlli visivi e strumentali (verifiche) da eseguire
nell"ambito del presente appalto.

M Dettaglio del personale tecnico che si intende impiegare per lo svolgimento del servizio. con
fornitura di relativi Curriculum Vitae ed attestati di formazione / qualificazione pertinenti
(autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive di atto dj notorieta).

M Elenco dettagliato delle strumentazioni di misura che si intende utilizzare ai fini
dell’espletamento delle VSE ¢ VP;

M Schede tecniche e documentazione di dettaglio inerente il gestionale informatizzato messo a
disposizione dal Concorrente.

OFFERTA ECONOMICA

Lofferta dovra essere presentata per ’intero servizio oggetto di appalto. Non & pertanto ammessa
presentazione di offerta per una sola parte del servizio richiesto.

L offerta economica dovra essere formulata secondo lo schema in Allegato B — “Schema di Offerta
cconomica” al presente disciplinare di gara / capitolato speciale d’appalto.

AGGIUDICAZIONE

[aggiudicazione sara effettuata per 'intero lotto di servizio, non frazionabile, ai sensi dell’articolo
82 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e suc successive modifiche ed integrazioni, nei confronti
dell’operatore economico che avra presentato I’OFFERTA ECONOMICA AL PREZZO PIU




BASSO. tra operatori che avranno presentato OFFERTA TECNICA ritenuta idonea e conforme a
quanto richiesto.

CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA

Gli esiti della procedura saranno immediatamente validi ed operanti per I’operatore economico
offerente ed aggiudicatario provvisorio, comportando il sorgere dell’obbligo di garantire il servizio,
mentre saranno  vincolanti per la Stazione appaltante solo dopo la formale aggiudicazione

dell’appalto previa approvazione delle risultanze della procedura stessa.

Questa stazione appaltante si riserva la facolta dj non procedere ad aggiudicazione, qualora le
disponibilita finanziarie previste per I'investimento di cui alla presente procedura non risultino pit
disponibili al momento dell’aggiudicazione.

La Stazione appaltante si riserva altresi la facolta di procedere alla aggiudicazione anche qualora
pervenga o rimanga valida od accettabile una sola offerta.

La stazione appaltante si riserva comunque di adottare ogni e qualsiasi provvedimento motivato di
sospensione, annullamento, revoca ed abrogazione del presente appalto.

CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia degli obblighi contrattuali, I"operatore economico aggiudicatario dovra prestare, entro
dieci giomi dal ricevimento dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione, cauzione definitiva
pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, prestata nelle forme e secondo le modalita
previste dall’articolo 75 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e sue successive modifiche ed
integrazioni.

ONERI E OBBLIGHI DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO

[.operatore economico aggiudicatario ¢ sottoposto agli obblighi verso i propri dipendenti risultanti
dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e d’assicurazioni sociali ed
assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

Sono inoltre a carico dell’operatore economico aggiudicatario i seguenti obblighi e i relativi costi
associati:

- gestire e presidiare i locali concessi in uso dalla Stazione Appaltante ed evitare dj apportare
modifiche edili o impiantistiche negli stessi, se non autorizzati preventivamente dalla Stazione
Appaltante;

- non divulgare informazioni riservate delle quali dovesse venire a conoscenza durante lo
svolgimento dell’attivita da parte dei propri tecnici, né accedere ad atti o altra documentazione
in possesso della Stazione Appaltante, se non di pertinenza rispetto ai servizi richiesti dal
presente appalto e, in ogni caso, attenersi alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n.
196/2003 e sue successive modifiche ed integrazioni;

- rispettare le disposizioni fornite dalla Stazione Appaltante per ’accesso e gli spostamenti
all’interno delle varie strutture ospedaliere e distrettuali coinvolte, nonché le procedure aziendali
vigenti al momento dell’affidamento e della successiva esecuzione del presente appalto (a titolo
esemplificativo ma non esaustivo: procedure interne per la gestione delle emergenze);



- provvedere, dietro motivata richiesta della Stazione Appaltante, all’allontanamento dal servizio
di operatori che dovessero rivelarsi non desiderati, ed alla relativa sostituzione con figura/e
professionali di pari livello, nei termini previsti nel Capitolato tecnico d’appalto;

- rispettare le norme in materia di sicurezza sul lavoro ed ottemperare agli obblighi previsti dal
Decreto Legislativo n. 81/2008 e sue successive modifiche ed integrazioni (art. 26 - Obblighi
connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione);

- assicurare, ove necessario, la tutela dei lavoratori dai rischi da radiazioni ionizzanti, in
conformita alle disposizioni previste dall’articolo 63 del Decreto Legislativo n. 230/1995 e sue
successive modifiche ed integrazioni.

Tali obblighi risultano aggiuntivi e non sostitutivi rispetto a quelli attinenti la corretta esecuzione
delle attivita oggetto del presente appalto, riportati nel Capitolato tecnico d’appalto.

DANNI/ RESPONSABILITA CIVILE / COPERTURA ASSICURATIVA

L operatore economico aggiudicatario & responsabile dell'esatto adempimento delle condizioni
contrattuali e della perfetta riuscita del servizio; ¢ responsabile, inoltre, dell'osservanza di leggi e
regolamenti vigenti in materia di commercio relativi alle merci da fornire o dei servizi da prestare.

Loperatore economico aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilita per infortunio o dannj
eventualmente subiti da parte di persone o dj beni, in virtu dei servizi oggetto del presente appalto,
ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle
prestazioni contrattuali ad esso riferibilj.

Sono a carico dell’esecutore tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni
alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto. Conseguentemente,
I"esecutore si impegna alla pronta riparazione dei danni ¢ in difetto, al loro risarcimento, sollevando
la Stazione appaltante da ogni e qualsivoglia responsabilita in merito.

L’operatore economico aggiudicatario, inoltre, dovra dichiarare di essere in possesso di un’adeguata
polizza assicurativa in favore della Stazione Appaltante e di terzi, valida per I'intera durata del
presente appalto ed a copertura del rischio da responsabilita civile per danni a persone e cose
arrecati dal medesimo operatore, durante lo svolgimento di tutte le attivita oggetto del contratto o
comunque da esse causati, ovvero ad esse ricollegabili ¢/o riconducibili in qualunque modo. Detta
polizza assicurativa mantiene indenne la Stazione Appaltante, ivi compresi i suoi dipendenti e
collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno D’operatore economico aggiudicatario possa
arrecare agli stessi nell’esecuzione di tutte le attivita di cui al presente appalto.

Resta inteso che Iesistenza e, quindi, la validita ed efficacia della suddetta polizza assicurativa ¢
condizione essenziale per la sussistenza del contratto tra le parti. La non provabilita, da parte
dell’operatore economico aggiudicatario, di tale sussistenza, verra considerata causa di risoluzione
contrattuale, con conseguente ritenzione della cauzione definitiva prestata a titolo di penale e fatto
salvo I"obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

ONERI E OBBLIGHI DELLA STAZIONE APPALTANTE
La Stazione Appaltante si impegna a:
- rendere accessibile all’operatore economico aggiudicatario tutta la documentazione tecnica in

Suo possesso riguardante le apparecchiature oggetto delle attivita del presente appalto, di cui
["operatore stesso potra estrarre copia cartacea e/o digitale;




- fornire ogni informazione e supporto istituzionale necessario o utile all’espletamento delle
attivita oggetto del presente appalto;

- fornire acqua, energia elettrica e servizi i gienici;

- ottemperare agli obblighi previsti dall’articolo 63 del Decreto Legislativo n. 230/1995 e sue
successive modifiche ed integrazioni in materia di tutela dei rischi da radiazion; ionizzanti.

Tali obblighi risultano aggiuntivi e non sostitutivi rispetto a quelli attinenti la corretta esecuzione
delle attivita oggetto del presente appalto, riportati nel Capitolato Tecnico di appalto.

SICUREZZA

L operatore economico aggiudicatario ¢ tenuto ad osservare tutte le norme di legge che regolano il
rispetto di tutti gli obblighi connessi in materia di sicurezza, protezione ed igiene degli operatori, e
ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dal Decreto Legislativo n. 81/2008 e sue successive
modifiche ed integrazioni, ed in particolare a quello della redazione del documento d; valutazione
dei rischi inerenti all"attivita oggetto del presente appalto.

[ operatore economico aggiudicatario ¢ ritenuto interamente responsabile dell’applicazione delle
misure di sicurezza previste dal documento di valutazione dei rischi suddetti e provvedera inoltre, a
proprie spese ed a propria piena e totale responsabilita:

v a formare ed informare i propri operatori relativamente ai rischi connessi allo svolgimento delle
attivita, ed alle misure di protezione da attuare per ridurre tali rischi;

v a controllare ed a pretendere che j propri operatori rispettino le norme vigenti di sicurezza e di
igiene, nonché, se del caso, le disposizioni che la Stazione appaltante ha definito in materia;

v a disporre e controllare che propri operatori siano dotati ed usino i Dispositivi di Protezione
Individuali e Collettivi previsti ed adottati dall’operatore economico stesso, per i rischi connessi
agli interventi da effettuare;

v' a curare che tutte le attrezzature di lavoro ed i mezzi d’opera siano a norma ed in regola con le
prescrizioni vigenti;

v' ad informare immediatamente la Stazione appaltante in caso di infortunio / incidente e di
ottemperare, in tali evenienze, a tutte le incombenze previste dalla legge;

Si allega al presente disciplinare di gara / capitolato speciale d’appalto — Allegato “A” — il
Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), redatto ai sensi dell’articolo
26 del Decreto Legislativo n. 81/2008 e sue successive modifiche ed integrazioni dal Servizio
Prevenzione e Protezione della Stazione appaltante, che analizza la presenza o meno di rischi in
relazione all’oggetto dell’appalto, le eventuali misure individuate per I’eliminazione e/0 la riduzione
dei rischi da interferenze attese e la conseguente eventuale stima dei costi relativi ai fini della
cooperazione e coordinamento tra i contraenti.

Al fini di quanto stabilito dall’articolo 26 comma 5. del Decreto Legislativo n. 81/2008 e sue
successive modifiche ed integrazioni. si precisa che i costi delle misure adottate per eliminare o. ove
¢io_non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti
dalle interferenze delle lavorazioni, in rapporto all’affidamento delle attivita previste dal presente
appalto e come meglio dettagliato nell’allegato DUVRIL & pari a ZERO, in quanto gli eventuali
oneri_dovuti per le attivita di cooperazione e coordinamento e le misure da adottare per ridurre al

minimo _le interferenze delle lavorazioni sono da considerarsi comprese nel valore complessivo
dell’appalto stesso.




L.a Stazione appaltante promuovera, a seguito dell’aggiudicazione del presente appalto, di concerto
con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’operatore economico
aggiudicatario, la cooperazione ed il coordinamento tra le Parti, secondo quanto previsto
dall’articolo 26 del Decreto Legislativo n. 81/2008 ¢ sue successive modifiche ed integrazioni,
elaborando un Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) che indichi le
misure da adottarsi adottate per eliminare o ridurre al minimo talj rischi. II DUVRI dovra essere
aggiornato in modo dinamico a seguito di sopravvenute modifiche tecniche, strumentali, logistiche
¢ organizzative da parte di ambo i contraenti.

La Stazione appaltante, in fase di espletamento dell’appalto, ha facolta di controllare, a mezzo del
proprio personale, la puntuale osservanza delle misure di prevenzione e protezione definite. In caso
di non osservanza delle regole stabilite, il Committente imporra all’ Appaltatore un immediato
adeguamento.

Gestione emergenze e rischio incendio

L attivita oggetto dell’appalto ¢ in taluni casi inserita all’interno di strutture classificate a rischio di
incendio “elevato™ (ai sensi del DM 10.03.1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio ¢ per la
gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro™) e dotate di piano d’emergenza ed evacuazione, di cui
verra informato il personale dell’operatore economico aggiudicatario attraverso idonei momenti
formativi.

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E” fatto divieto all’operatore economico aggiudicatario di cedere I’esecuzione di tutta o parte dei
servizi oggetto del contratto. In caso di inadempimento, la Stazione appaltante risolvera di diritto il
contratto stesso.

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di
contratti pubblici, sono ammesse nei limiti e con le modalita previste dall’articolo 116 del Decreto
Legislativo n. 163/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni.

RETRIBUZIONE DEL SERVIZIO / MODALITA DI FATTURAZIONE / PAGAMENTI

La retribuzione del servizio svolto si riferisce a prestazioni effettuate a perfetta regola d’arte ¢ nel
picno adempimento delle prescrizioni contrattuali. Tutti gli obblighi ed oneri in capo all’appaltatore
¢ derivanti dall’esecuzione del contratto e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle
disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autoritd, sono compresi nel
corrispettivo contrattuale. Pertanto nessun compenso puo essere richiesto dall’appaltatore per lavori,
forniture e prestazioni che siano tecnicamente ed intrinsecamente indispensabili alla funzionalita,
completezza e corretta realizzazione delle attivita appaltate.

La fatturazione dovra avvenire su base trimestrale posticipata, ed il relativo pagamento &
subordinato all’esito positivo dei controlli e delle verifiche previsti nel Capitolato tecnico d’appalto.

[l pagamento dei corrispettivi, dedotte le eventuali penalitd in cui l'operatore economico
aggiudicatario dovesse essere incorso, viene effettuato a mezzo mandato entro termini previsti dalla
normativa vigente dalla data di ricevimento delle relative fatture, e comunque dopo la verifica della
regolare esecuzione del servizio e degli altri adempimenti di rito. La liquidazione delle competenze
¢ sempre subordinata all’esito positivo delle verifiche sugli adempimenti contributivi (DU RC).

La Stazione appaltante, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle




clausole contrattuali, puo sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalita. i pagamenti
all'operatore economico aggiudicatario, in caso di contestate inadempienze nella esecuzione di
procedure o prestazioni oggetto del servizio, fino al momento in cui I"operatore stesso non si sia
posto in regola con gli obblighi contrattuali.

TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

L operatore economico aggiudicatario, con la stipulazione del contratto, dovra impegnarsi ad
adempiere a tutti gli obblighi previsti dall’articolo 3 della Legge n. 136/2010 e sue successive
modifiche ed integrazioni e dagli articoli 6 ¢ 7 del decreto-legge n. 187/2010, convertito con
modificazioni in Legge n. 217/2010, in tema di tracciabilita dei flussi finanziari.

PENALITA E SANZIONI PER INADEMPIMENTI

Al sensi degli articoli 145 € 298 del D.P.R. n. 207/2010 e sue successive modifiche ed integrazioni,
qualora a seguito di opportune verifiche dovessero emergere irregolaritd in relazione a
manchevolezze e/o deficienze attinenti alla mancata ottemperanza delle prescrizioni contrattuali, la
qualita dei servizi effettuati e/o le modalita concordate per I'espletamento dei servizi oggetto di
appalto, le penali da applicare, senza esclusione alcuna di obbligo al risarcimento per eventuali
maggiori danni per inadempimento delle obbligazioni contrattuali, saranno stabilite dal
Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dell’Esecuzione del contratto, in misura
giornaliera dello 0.5 per mille dell’ammontare netto contrattuale, per ritardi relativi a qualsiasi
tempistica richiesta ed indicata nel Capitolato tecnico di appalto, e comunque complessivamente per
un valore non superiore al dieci per cento (10%), da determinare in relazione alla gravita ed alle
conseguenze dell’inadempimento.

I Direttore  dell’Esecuzione del contratto riferira tempestivamente al Responsabile del
Procedimento in merito ad eventuali inadempimenti. Qualora la somma degli inadempimenti
dovesse determinare un importo massimo delle penali superiore al 10 per cento dell’ammontare
netto contrattuale, il Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dell’Esecuzione del
contratto, potra promuove I’avvio della risoluzione del contratto per inadempimento.

Le penali verranno notificate in via amministrativa, restando in tal senso escluso qualsiasi avviso di
costituzione in mora e/o ogni atto o procedimento giudiziale.

L'ammontare delle penalita verra addebitato sul credito dell'esecutore dipendente dal contratto.
Mancando crediti o in caso di non sufficienza dei crediti stessi, le modalita di corresponsione
dell'ammontare medesimo sara oggetto di accordo tra le parti, ivi compresa I'escussione del
deposito cauzionale definitivo, fermo restando quanto sopra anticipato in ordine al risarcimento per
eventuali maggiori danni per inadempimento.

I ammessa, su motivata richiesta del legale rappresentante dell’operatore economico aggiudicatario
da presentarsi entro 15 giorni dalla contestazione, la totale o parziale disapplicazione delle penali,
quando si riconosca che ’inadempimento non sia imputabile all’esecutore medesimo, oppure

quando si riconosca che le penali siano manifestamente sproporzionate rispetto all'interesse della
Stazione appaltante.

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Fatto salvo quanto in ogni caso previsto dall’articolo 1453 del Codice Civile per 1 casi di

inadempimento alle obbligazioni contrattuali, la Stazione appaltante si riserva la facolta di risolvere
il contratto in ogni caso di mancata osservanza delle prescrizioni contrattuali di cui al presente




appalto che configuri fattispecie di erave inadempimento. procedendo conseguentemente
all'incameramento del deposito cauzionale definitivo ed all’esecuzione dell’appalto in danno
all’operatore economico aggiudicatario, a carico del quale restera I’onere del maggior danno subito,
salva ogni altra azione che la Stazione appaltante ritenga opportuno intraprendere a tutela dei propri
interessi e I'applicazione delle penali previste.

Oltre a quanto genericamente previsto dall’articolo 1453 del Codice Civile per i casi di
inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto
per inadempimento le seguenti ipotesi:

- qualora sia stato depositato contro I"operatore economico aggiudicatario un ricorso ai sensi della
legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga
lo  scioglimento. la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione
dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un
liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei
beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’operatore stesso;

- Qualora I"operatore economico aggiudicatario perda i requisiti minimi richiesti per I’affidamento
di forniture ed appalti di servizi pubblici:

- qualora taluno dei componenti I'Organo di Azienda o I’ Amministratore Delegato o il Direttore
Generale dell’operatore economico aggiudicatario siano condannati, con sentenza passata in
giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, I’ordine pubblico, la fede pubblica o il
patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa vigente;

- grave violazione ed inadempimento degli obblighi contrattuali, non eliminati a seguito di diffida
scritta da parte della Stazione appaltante:

- impiego di personale giudicato dalla Stazione appaltante inadeguato o insufficiente a garantire il
livello di efficienza del servizio;

- reiterato mancato impiego del numero di unita lavorative giornaliere dichiarate in sede di
offerta;

- reiterato non rispetto del monte ore giornaliero o settimanale previsto in sede di offerta;

- ogni altro caso previsto dal presente appalto e dalla normativa vigente.

- inosservanza delle norme di legge in materia di lavoro e previdenza, prevenzione, infortuni e
sicurezza;

- gravi azioni a danno della dignita personale degli utenti da parte degli operatori dell’appaltatore;

- reiterate inadempienze dell’operatore economico aggiudicatario per lo stesso tipo di infrazione
nel corso dell’esecuzione dell’appalto medesimo anno solare;

In caso di risoluzione, la Stazione appaltante potra provvedere direttamente o ricorrere ad altro
operatore economico a spese dell’ operatore economico aggiudicatario inadempiente, trattenendo la

cauzione definitiva a titolo di penale, salvo e non pregiudicato il risarcimento di ogni eventuale
maggior danno.

In caso di risoluzione del contratto, I"operatore economico aggiudicatario ha diritto al pagamento
delle prestazioni eseguite, purché correttamente effettuate ed a regola d’arte, secondo il
corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando cspressamente, ora per allora, a qualsiasi
ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo
¢/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 del Codice Civile.

CONTROVERSIE CONTRATTUALI E FORO COMPETENTE

Le controversi su diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione del contratto che verra stipulato per




I"appalto in questione NON saranno deferite ad arbitri ex articolo 241, comma 1, del Decreto
legislativo n. 163/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni; pertanto il contratto medesimo
non ne conterra la relativa clausola compromissoria ex articolo 241, comma 1-bis del citato
Decreto. In caso di contestazione fra I’ASUR e I"operatore economico aggiudicatario che non possa
essere composta in via transitoria ed amichevole, competente per territorio ¢ il foro di Ancona.
Nelle more del giudizio, I’operatore economico aggiudicatario non pud comunque interrompere
I'esecuzione del contratto, ma continuarla secondo le richieste dell’ ASUR — Area Vastan. 2.

RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare di gara / capitolato speciale
d appalto ¢ nei suoi allegati, sono applicabili le disposizioni contenute nella legge, nel codice civile,
nonché le altre leggi e regolamenti vigenti in materia o che dovessero essere emanati nel corso della
fornitura. inerenti ¢ conseguenti la materia di appalto.

f.to IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
dott. Carlo SPACCIA

Allegati al presente Disciplinare di gara / capitolato speciale d’appalto:

- Allegato A ~ Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI) predisposto dal
Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale dell’Area Vasta n. 2

- Allegato B — Schema di offerta economica

- Allegato C — Capitolato tecnico d’appalto — e suo ulteriore allegato tecnico Allegato C - 1
recante elenco delle strutture dell’ Area Vasta n. 2 interessate dall’appalto.
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CONTRATTO DI
APPALTO / PRESTAZIONE D’OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE

Art. 26, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008

Oggetto del contratto
Servizi riparazione e manutenzione di attrezzature medico - chirurgiche
dell’Area Vasta 2

CAMPO DI APPLICAZIONE

Valutazione preliminare

Preliminarmente alle azioni previste dalla procedura, il committente datore di lavoro effettua
le attivita di pianificazione e progettazione necessarie ad offrire agli operatori invitati a gara, gli
elementi costituenti 'oggetto del contratto d’appalto o d’opera o di somministrazione ed effettua
una valutazione preliminare dell attivitd per verificare se rientra o meno nel campo di applicazione

della norma.

Tabella a) -Verifica applicazione della norma rispetto alla attivita oggetto del contratto

Rif. normativo Attivita : SI | NO
Art. 26 ¢.3-bis
D.Lgs.81/08
1. Lattivita € di natura intellettuale? X
2. Lattivita & mera fornitura di materiali o attrezzature? X
3. Illavoro o servizio ha durata inferiore ai due giorni* e non comporta rischi X
derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o
rischi particolari di cui all'allegato XI del Testo Unico
Art. 96 ¢.2 4. Cantieri temporanei o mobili: ¢’ I'accettazione da parte di ciascun datore dilavoro
D.Lgs.81/08 delle imprese del PSC e la redazione del POS dello specifico cantiere?

* 1 due giorni sono da computarsi con riferimento ad un arco di tempo rnon necessariamente continuativo, ma anche complessivo ¢
derivante dal cumulo delle singole prestazioni effettuate in un lasso di tempo di u anno solare, tenuto conto anche dell eventuale
durata contrattuale della prestazione

A_seguito della_valutazione preliminare si_passa alla diversa compilazione
completa o meno del Modello DUVRI a seconda dei casi previsti dalla norma.

Simpledo.Net
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Modello DUVRI

[ Modello DUVRI si compone di 7 Parti:
Parte 1, 2- Informazioni committenza;
Parte 3~ Aree, Fasi di lavoro e Rischi:
Parte 4 —  Verifica attivita interferenziali
Parte 5~ Informativa su misure di sicurezza e di emergenza
Parte 6 — Informazioni contraente
Parte 7 — Verbale riunione coordinamento

A seguito della valutazione preliminare

Tabelta a) - Cantieri temporanei o mobili se la visposta al Punto 4 & @

; non si compila il modello DUVRI

Tabella a) - Se la visposta ai Punti 1,2,3 @ @

Si compila il modello DUVRI in modo semplificato

Il Committente
o Consegna al contraente la Parte 5 del modulo DUVRI regolarmente compilata e
firmata
o Richiede al contraente la Parte 6 del modello DUVRI regolarmente compilata e
firmata e la controfirma della Parte 5 per presa visione ed accettazione

o Sottoscrive la Parte 7 del modello DUVRI controfirmata dal contraente
11 Contraente

o controfirma la Parte 5 per presa visione/accettazione
o compila timbra e firma la Parte 6

“Simpledo.Net
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o Sottoscrive la Parte 7

N.B. Non ¢ necessario compilare le altre parti del modello DUVRI

Pabeila a) - Se fa risposta ai punti 1, 2, 3. 4 & INO)

Si compila il modello DUVRI

Committente e Contraente

o Verificano la presenza o meno di rischi dovuti ad interferenza

o compilano il modello DUVRI secondo le modalita di cui sotto

i o rischi da imterferenza

1l Committente

o Compila
Parte 1, 2- Informazioni committenza;
Parte 3 — Aree, Fasi di lavoro e Rischi:
Parte 4 — Verifica attivita interferenziali
Nessuna interferenza
Parte 5 — Informativa su misure di sicurezza e di emergenza, integrata se necessario
o Comunica al contraente che non sono indicati i costi per la sicurezza in quanto le
eventuali interferenze sono da considerarsi contatti non rischiosi
o Timbra e sottoscrive le parti da 1 a 5 in calce a quest ultima
o Allega quanto sopra alla richiesta di offerta da inviare alle ditte /operatori invitati alla
gara, integrato con la Parte 6 — informazioni contraente
Ottenuta I’offerta
o Verifica la Parte 6 sottoscritta dal contraente e convoca la riunione di coordinamento
o Compila e firma la Parte 7 — verbale riunione coordinamento
o Allega al contratto il DUVRI completo delle Partida 1 a 7.

Il contraente
o controfirma la Parte 5 per presa visione/accettazione
o compila timbra e firma la Parte 6, dando cosi riscontro formale di presa visione e

accettazione della comunicazione di assenza di costi per la sicurezza
o Sottoscrive la Parte 7

‘ Simpledo.Net
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o presenza di rischi dovutt allinterferenza

(anche in una sola fase di lavoro)

I Committente (prima della sotioscrizione del contratto)

O

Compila e sottoscrive
Parte 1, 2- informazioni committenza;
Parte 3 — Aree, Fasi di lavoro e Rischi:
Parte 4 — Verifica attivita interferenziali
presenza di interferenze comprensiva della descrizione dei costi
Parte 5 — Informativa su misure di sicurezza e di emergenza, integrata se necessario
Timbra e sottoscrive le parti da 1 a 5 in calce a quest’ultima
Allega quanto sopra alla richiesta di offerta da inviare alle ditte /operatori invitati alla gara,
integrato con la Parte 6 — informazioni contraente

Ottenuta Pofferta

O

O

O

@]

Verifica, prima della sottoscrizione del contratto, i requisiti tecnico professionali della ditta
aggiudicataria

Verifica la Parte 6 sottoscritta dal contraente e si accerta che nel contratto Siano
specificatamente indicati i costi della sicurezza

Convoca la riunione di coordinamento con 1’aggiudicatario vincitore di gara, ovvero con le
ditte/ prestatori interessati dall’affidamento dei lavori, qualora tra loro interferenti, al fine di
analizzare e, se del caso, modificare /integrare il documento di valutazione dei rischi da
interferenza

Compila e firma la Parte 7 — verbale riunione coordinamento

11 contraente

O
O
O

Compila e sottoscrive la Parte 6
Prende parte alla riunione di coordinamento
Compila e firma la Parte 7 — verbale riunione coordinamento

Modello DUVRI - in accordo con guida INAIL

PARTE 1- INFORMAZIONI GENERALI Committente

Area Vasta 2
sede di Fabriano

Organigramma della sicurezza - specifico per I’esecuzione del contratto
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Datore di Lavoro Dr. Giovanni Stroppa
Responsabile SPP AV2, sedi di Senigallia Jesi, Dr.ssa Loredana Bellocchi
Fabriano
Responsabile SPP della sola sede di Ancona Gianni Bevilacqua
Medici Competenti, Autorizzati presenti nelle diverse sedi | Dr. Gianfranco Sacchi, Doriano Duca, Copertaro
Addetti SPP di Sede Presenti nelle diverse sedi

Parte 2 - SEDI di Senigallia, Jesi ,Fabriano e Ancona
Personale di riferimento

Direttore, Dirigente U.O.
che gestisce il contratto/ appalto

Referente del contratto
Sede di interesse del contratto/appalto

PARTE 3 — AREE DI LAVORO 1N CUI IL CONTRAENTE ANDRA AD OPERARE

Compilazione a cura del committente

Presidi ospedalieri, ambulatori e locali distrettuali afferenti all’ ASUR Area Vasta n. 2. rispettivamente per le
sedi operative di Senigallia, Jesi, Fabriano e Ancona.

In tutte le sedi aziendali sono presenti i rischi convenzionali e negli ambienti in cui si
svolgono attivita sanitarie anche 1 rischi specifici del settore.

PARTE 4- VERIFICA ATTIVITA INTERFERENZIALI

Si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il
personale del committente e quello dell’appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano
nella stessa sede aziendale con contratti differenti.

Ci sono contratti di appalto in cui tali rischi sono nulli o altri in cui si verifica un contatto
rischioso.

Le misure da intraprendere per ridurre tali rischi possono essere a costo zero oppure onerosi,
in tal caso viene compilato il quadro di determinazione dei costi per la sicurezza.

Il contraente, in base alle proprie esperienze e valutazioni, pud comunque segnalare una
attivita interferente pericolosa e richiedere la modifica del DUVRI.

Sulla base delle informazioni riportate nel documento informativo sui rischi generali esistenti
negli ambienti dell'AV2 in cui la ditta dovra operare e sulle misure di prevenzione ¢ di
emergenza adottate in relazione alla propria attivita, cui si rimanda per i dettagli relativi alle
varie situazioni di pericolo, vengono individuati i seguenti rischi da interferenza per
quest'appalto.
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VALUTAZIONE DEI RISCHI

Decreto Legislativo n. 81/2808 e sue successive maodifiche ed
integrazioni

Allegato A al disciplinare di gara / capitolato speciale d’appalto

Rev. DUVRI aggiornato secondo guida INAIL - anno 2013 Pagina 11 di 17

I costi della sicurezza sono stati valutati sulla base delle necessita emerse dalla presente
valutazione dei rischi da interferenze.

La maggior parte dei potenziali rischi evidenziati nel presente documento ¢ eliminabile o
riducibile al minimo mediante procedure gestionali che scandiscano le fasi operative della ditta
appaltatrice dall’ingresso all’uscita dei dipendenti dal luogo di lavoro della ditta appaltante.

Per completare una strategia di prevenzione e protezione mirata ad eliminare o ridurre al minimo
tutti i rischi dovuti alle interferenze non si € ritenuto di stimare costi per la sicurezza ma
piuttosto accertarsi dell’effettiva consapevolezza dei lavoratori della ditta in appalto.

Si ritiene pertanto che I’adozione delle misure sopra riportate ed il rispetto di tutte le
norme_generali elencate in tale documento NON comporti costi della sicurezza

Si rimanda al verbale di riunione di coordinamento |’eventuale aggiornamento del
documento a seguito di informazioni ricevute dalla ditta aggiudicataria/ prestatore d’opera.

Simpledo.Net
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PARTE 5 - INFORMATIVA DEI RISCHI PRESSO L'ASUR AV2

Norme comportamentali per rischi specifici

Norme comportamentali generali circa i rischi specifici esistenti presso i luoghi di lavoro del’ASUR ZT4 e sulle
misure di prevenzione ed emergenza in essi adottati.

Rischio Biologico

Il rischio € in generale legato al contatto con pazienti affetti da patologie infettive. Tale rischio risulta praticamente
nullo per operatori non a contatto con pazienti.

Si ribadisce che gli accessi alle U.O. di degenza, devono essere preventivamente concordati con il Responsabile
dell’U.0. e/o con il coordinatore infermieristico/tecnico, i quali forniranno ulteriori € piu specifiche informazioni anche in
merito ad eventuali dispositivi di protezione individuale da indossare.

Si raccomanda di attenersi alle comuni e corrette norme igieniche e comportamentali e di dare indicazioni agli
operatori affinché, in caso di contatto accidentale con materiali biologici, applichino il relativo protocollo post infortunio,
disponibile presso I'U.0O. Pronto Soccorso.

Deve essere considerato a rischio ogni contatto con sangue o altro materiale biologico potenzialmente infettante
attraverso puntura o ferita con aghi o altri taglienti, nonché spruzzi o spandimenti su mucose o cute lesa.

Usare i servizi igienici concordati con il Responsabile di U.O. interessata all’appalto. Evitare 'uso dei servizi igienici
riservati ai pazienti.

Rischio Chimico

Sostanze chimiche, quali disinfettanti e detergenti, sono generalmente utilizzati in ogni U.0. dell'Azienda; nei
Laboratori Analisi, nelie Saie Operatorie, in Anatomia Patologica, nel Laboratorio galenico e nella stanza di preparazione di
Antineopiastici sono presenti sostanze infiammabili /0 comburenti e/0 potenzialmente cancerogene.

Al'interno degli edifici vi sono bombole di gas compresso di vario tipo ed impianti fissi di erogazione di gas medicali
(ossigeno, aria compressa) alle quali Vi preghiamo di prestare particolare attenzione.

Se dovete operare sull'impianto gas medicali vi preghiamo di contattare preventivamente il Responsabile
dell’'Ufficio Tecnico al quale potete riferirvi anche per eventuali informazioni.

Gli accessi alle U.0,, ed in particolare in quelli citati, devono essere preventivamente concordati con ii responsabile
dell’l.0. e/o con il coordinatore infermieristico/tecnico, i quali forniranno ulteriori e piti specifiche informazioni, schede di

sicurezza dei prodotti in merito alle sostanze chimiche utilizzate ed alle norme di comportamento del caso per gli operatori
della Vs. Ditta.

Rischio Radiazioni lonizzanti

Non necessitano particolari misure di prevenzione, qualora le ditte appaltatrici operino nei corridoi o nei locali non
soggetti a sorveglianza o controllo.

Se gli operatori delle ditte appaltatrici devono intervenire in locali o zone sorvegliate o controllate, occorre avvisare
preventivamente il Responsabile di U.0. o il Coordinatore tecnico e concordare modalita e tempi dell'intervento ricordando
che:

Le zone in cui esiste il rischio di esposizione ai raggi X sono segnalate tramite il segnale di pericolo triangolare,
TRIFOGLIO NERO in campo giallo con |a scritta sottostante “ZONA CONTROLLATA“ applicata alla porta d’accesso.

Anche se, nel caso degli apparecchi, il pericolo di irraggiamento esiste solamente durante il funzionamento, per
accedere alla zona controllata occorre sempre 'autorizzazione.

Rischio Radiazion! Non lonizzantl|

Presso il servizio ove risultino essere presenti apparecchiature emittenti (qualora siano in funzione) radiazioni
LASER, U.V.A,, infrarossi o campi elettromagnetici gli operatori delle ditte appaltatrici dovranno intervenire concordando con
il Responsabile dell'U.0. o il coordinatore gli accessi, i tempi e Ie modalita di lavoro negli ambienti interessati.

Negli ambienti in cui si trova la RISONANZA MAGNETICA esiste sempre il pericolo di essere esposti ad un forte
campo magnetico: tale pericolo & segnalato da un cartello in cui & presente una calamita e la scritta “FORTE CAMPO
MAGNETICO”. Se non si € autorizzati, & vietato oltrepassare la porta con questo segnale.

Norme comportamentali per rischi convenzionali

Simpledo.Net
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Rischio Elettrico

Negli ambienti di lavoro della Committente sono presenti apparecchiature elettriche alcune delle quali sempre in
tensione, a cui vi preghiamo di prestare particolare attenzione. Prendete accordi con il Responsabile del’U.0. o del Ufficio
tecnico prima di operare su di esse in qualsiasi modo e in generale mantenetevi a debita distanza.

Se dovete operare sull'impianto elettrico vi preghiamo di contattare preventivamente il Responsabile dell’Ufficio
Tecnico al quale potete riferirvi anche per eventuali informazioni sull'utilizzo dello stesso.

1.accedere ai luoghi oggetto dei lavori assegnati, senza specifica autorizzazione del Responsabile Unico di
Procedimento, o di suo delegato o altra persona designata alla gestione del rapporto contrattuale;

2.accedere o permanere in luoghi diversi da quelli oggetto dei lavori assegnati;

3. accedere, senza specifica autorizzazione del Responsabile dello specifico settore, o di suo delegato, all'interno di luoghi
ove esistono impianti /0 apparecchiature elettriche in tensione e/0 impianti pericolosi;

4. ostruire bloccare o manomettere in alcun modo le vie di fuga e le uscite di emergenza/sicurezza;

5. sostare €/0 parcheggiare fuori dagli spazi regolamentati, al fine di non intralciare la viabilita dei mezzi di soccorso;

6. transitare e/o di sostare sotto carichi sospesi;

7. rimuovere, modificare o manomettere in alcun modo i dispositivi di sicurezza e/o le protezioni installate su impianti e/o
macchine presenti nei luoghi di javoro;

8. apportare modifiche, di qualsiasi genere, a macchine, attrezzature apparecchiature ed impianti della AV2, senza la
preventiva autorizzazione del Responsabile dello specifico settore;

9. Compiere manovre o operazioni, di propria iniziativa, che non siano di propria competenza e che possono compromettere
anche la sicurezza dei dipendenti, degli utenti, dei degenti e di altri soggetti presenti nelle strutture della AV2;

10. compiere azioni su macchinari con organi in movimento eventualmente presenti nei luoghi interessati ai lavori;

11. occultare o rimuovere i cartelli e la segnaletica, in particolar modo quella di sicurezza, esposta nelle strutture della AV2;
12, fumare all'interno di tutte le strutture della AV2;

13. compiere lavori di saldatura e/o usare fiamme libere ove vige apposito divieto (luoghi con pericolo d’'incendio e/o
scoppio e/o esplosione), se non strettamente necessario per le lavorazioni da eseguire e comunque adottando tutte le
misure di prevenzione e protezione necessarie per garantire il massimo livello di sicurezza;

14. introdurre materiali /0 trasportare, all'interno della proprieta della AV2, prodotti e/0 materiali che possono comportare
rischi di incendio e/0 scoppio e/o esplosione, se non strettamente connesse alle lavorazioni da eseguire;

15. usare indumenti e/o abbigliamento che possono costituire pericolo per chi li indossa, in relazione alla natura delle

tutte le autorizzazioni e le disposizioni necessarie per poter fare operare il proprio personale in sicurezza e in
armonia con le attivita deila AV2 e quindi I'obbligo di attenersi inderogabilmente alle disposizioni ricevute in tal
senso;
2. delimitare e recintare le zone di lavoro, con particolare riferimento a scavi e zone sottostanti a lavorazioni in
| quota;
3. rispettare scrupolosamente quanto riportato e indicato dai cartelli e dalla segnaletica esposta nelle strutture della AV2
4. attenersi scrupolosamente per gii aspetti di sicurezza , al “Regolamento per I'accesso, la circolazione ed il parcheggio di
automezzi all'interno del perimetro ospedaliero” adottato dalla AV2;
5. vigilare costantemente sul rispetto e I'adozione, da parte del proprio personale, delie misure di sicurezza previste dalle
norme e di tutto quant’altro sopra riportato in atti. L'esito di tali accertamenti dovra essere periodicamente trasmesso al
Committente tramite il Servizio afferente. Tale procedura potra consentire, ove necessario, di promuovere le conseguenti
azioni di coordinamento e di cooperazione per gli aspetti di sicurezza in carico al Committente stesso di cui all’art. 26 D.Lgs.
09/04/2008 n. 81
6. esporre il cartellino di riconoscimento individuale (previsto dall'art. 18 comma 1 leti. “u” del D.Lgs. 09/04/2008 n. 81)
corredato di fotografia, contenente le generalita del lavoratore e l'indicazione del Datore di lavoro. Chi ne é sprovvisto potra
essere immediatamente allontanato dai luoghi di lavoro, dal personale interno prepostc ai controlli;
7. usare sempre durante le lavorazioni idonei Dispositivi di Protezione individuale(DPI) e di tipo collettivo (DPC) a protezione
dei rischi connessi alle lavorazioni in corso;
8. mettere in sicurezza 'area oggetto dei lavori e le proprie attrezzature e/0 impianti prima di abbandonare il luogo di lavoro;
9. accertarsi visivamente che sia preventivamente intervenuto il tecnico incaricato della AV2., esponendo apposito cartello,
nei casi in cui sia necessario togliere tensione a parti di impianto soggette a lavori di riparazione e/o revisione e che lo
stesso abbia attuato misure adeguate e/0 equivalenti e/0 segnalato le nuove predisposizioni;
10. attenersi scrupolosamente per quanto riguarda I'eventuale utilizzo di attrezzature e/o impianti di proprieta della AV2 ai
conseguenti specifici contratti, regolamenti, autorizzazioni, divieti e/0 norme d’uso che saranno sempre preventivamente
sottoscritte dalle parti;
11. impiegare macchine ed attrezzature rispondenti alle vigenti norme di legge in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
12. utilizzare, secondo i criteri previsti dalle norme di legge in materia di salute e sicurezza sul lavoro, i locali assegnati dalla
ZT4 per lo svolgimento dell’attivita lavorative, ivi compresi i servizi igienici, gli spogliatoi destinati al proprio personale e
I'eventuale accesso al servizio mensa;
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13. segnalare immediatamente al Responsabile Unico di Procedimento o a suo delegato, eventuali deficienza di dispositivi
di sicurezza e/o I'esistenza di condizioni di pericolo (adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell'ambito delle
proprie competenze e possibilita, per I'eliminazione di dette deficienze e pericoli);
14. trasmettere preventivamente al referente DUVRI e al Responsabile dell'Unita Operativa e/o Responsabile dei luoghi in
cui verranno eseguiti i iavori, o suo delegato, eventuali variazioni riguardanti il proprio programma di lavoro e le misure di
prevenzione e protezione attuate;
15. segnalare tempestivamente al Referente DUVR! eventuali incidenti e/o infortuni sul lavoro, indicando le modalita con
cui si e verificato I'evento.
Obblighi relativi ai cantieri temporanei e mobili (titolo IV del D. Lgs. 09/04/2008 n. 81):
1. prendere visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto dal Coordinatore della Progettazione previsto dall’art.
100 de! D. Lgs. 09/04/2008 n. 81:
2. redigere il proprio Piano Operativo di Sicurezza, secondo i contenuti minimi previsti dal D.P.R. 222/03. Tale piano verra
integrato, se necessario, anche con le altre informazioni di sicurezza trasmesse dalla AV2 nelllambito delle attivita di
coordinamento e informazione di cui all’art. 26 del D .Lgs. 09/04/2008 n. 81;
3. trasmettere tutte ie informazioni sulla gestione della sicurezza e sul coordinamento, ai propri lavoratori dipendenti e anche
ai propri subappaltatori e ad altri eventuali soggetti autorizzati ad operare neil’ambito del cantiere;
4.impegnarsi a dare ordine di sospensione alle proprie maestranze per ogni tipo di lavorazione difforme dalle prescrizioni
della vigente normativa in materia di sicurezza dei lavoratori nei cantieri e difforme dalle prescrizioni de! Piano di
Coordinamento e/o del Piano Operativo di Sicurezza, assumendosi ogni pilt ampia responsabilita per 'esecuzione di opere
difformi dai piani medesimi, senza la preventiva autorizzazione scritta del Coordinatore dell’Esecuzione dei Lavori e del
Committente;
5.designare un proprio soggetto quale riferimento per le funzioni di Responsabile della Sicurezza di Cantiere e
I'Organigramma della Sicurezza degli altri Soggetti Subappaltatori €/0 Prestatori d’'Opera.
i siziond relative al Plano Antincendio ¢ Gestione dellEmergenza Generale:
“ all’atto dell’assegnazione dell'incarico/appalto, si fa obbligo di comunicare, al Responsabile dei luoghi in cui
verranno eseguiti i lavori, o a loro delegati, un proprio recapito telefonico di riferimento a cui comunicare
eventuali stati d’emergenza o evacuazione e comunque in caso d'emergenza attenersi alle seguenti
disposizioni :
a)awvvisare immediatamente il personale dipendente in caso si rilevi un evento anomalo e/o chiamare
personalmente il centro di controllo/ portineria

impianti, luoghi ecc di propria competenza interessati all’emergenza;

c) Interrompere i lavori € mettere in condizioni di sicurezza |e attrezzature in uso; spostare i mezzi e le apparecchiature che
possono costituire intralcio alle operazioni di evacuazione e soccorso

d) Rimane sul luogo di lavoro, in attesa di disposizioni dal proprio Responsabile

e) Portarsi sul luogo di raduno assegnato, ove richiesto dal Coordinatore dell’ Emergenza

OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

Si evidenzia che l'inosservanza di tutto quanto sopra esposto comportera da parte della ZT4 'adozione di provvedimenti
commisurati all’entita di quanto non ottemperato e/o degli eventuali conseguenti danni provocati. Ripetute inosservanze e/0
gravi difformita a quanto previsto dalla presente potranno comportare anche eventuali segnalazioni agli organi di vigilanza,
secondo la procedure di legge, per i conseguenti interventi di competenza.

Quanto sopra costituisce di fatto estratto del Documento di Valutazione dei Rischi Generale della AV2 (art. 17 comma 1 lett
“a” D.Lgs. 09/04/2008 n. 81).
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9. mantenere il massimo ordine e pulizia in tutti i locali ed in particolare in quelli adibiti a deposito di
materiali, siano essi carta o qualsiasi tipo di materiale infiammabile e/o combustibile;

10. vietato fumare o usare flamme libere all'interno di tutti i locali chiusi/luoghi di lavoro;

11. vietato gettare mozziconi di sigaretta a terra o nei cestini della carta straccia, ma gettarli spenti negli
appositi contenitori;

12. vietato versare prodotti infiammabili (aicool o solventi usati per le pulizie) negii scarichi (es. tombini,
servizi igienici) -

13. vietato depositare nelie aree comuni di passaggio accufnuli di materiali di qualsiasi natura (peggio se
combustibili o inflammabili) che potrebbero, in caso di emergenza, intralciare I'eventuale evacuazione del
personale;

14. vietato sovraccaricare gli impianti elettrici usando apparecchiature con potenza superiore a quella
prevista dall'impianto stesso;

15. vietato manomettere gli impianti elettrici realizzando attacchi volanti o utilizzando apparecchiature non
idonee e non conformi alle normative sulla sicurezza. Le modifiche dovranno essere eseguite da personale
autorizzato e qualificato;

16. vietato manomettere ed utilizzare in modo improprio le attrezzature antincendio quali estintori portatili e
carrellati a polvere, a CO2, bocche di erogazione dell'acqua antincendio (manichette e relative lance);

17. vietato cambiare la posizione alle attrezzature antincendio quali estintori portatili e carrellati a poivere, a
CO2 (previa specifica autorizzazione) )

18. vietato impedire con mezzi meccanici la chiusura di porte provviste di dispositivo automatico di chiusura
(porte tagli fuoco);

19.vietato usare impianti di telecomunicazione dedicati all’emergenza per scopi diversi dal servizio cui sono
stati anche temporaneamente destinati;

20. vietato lasciare linee telefoniche dei Reparti volutamente occupate e/0 fuori servizio;

21. vietato sostare e parcheggiare fuori spazi regolamentati, al fine di non intralciare 1a viabilita dei mezzi di
SOCCOrSO0.

LLuogoedata................... Timbroe Firma.......................

Da restituire

(Committente)
al Committente, sottoscritto per presa visione e accettazione

Luogoedata................... Timbro e Firma.......................

(Contraente)
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PARTE 6 — ATTIVITA SVOLTA DAL CONTRAENTE

Generalita

Ragione sociale

Sede Legale

Partita IVA

Attivita svolta

Funzioni in materia di prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro

Datore di lavoro

Responsabile SPP

Addetti al servizio SPP

Medico Competente/ Autorizzato

Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza RLS

Referente delle attivita presso la sede interessata al contratto

Altre informazioni

Descrizione dei lavori
Ulteriori rispetto a quelle indicate nella 1° parte del DUVRI

Attrezzature e materiali utilizzati
In caso di agenti chimici pericolosi allegare schede di sicurezza

Misure che si ritengono necessarie per eliminare /ridurre al
minimo le interferenze
Ulteriori rispetto a quelle indicate nella parte 1° del DUVRI

Note

Allegati:
Cronoprogramma delle attivita

Dichiarazione sostitutiva atto di notorieta, nel caso in cui le dichiarazioni ivi contenute non siano gia espresse in altra

documentazione contrattuale.

Luogoedata...............ooinnl. Timbro e Firma..........
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Parte 7- VERBALE DI RIUNIONE DI COORDINAMENTO
Compilazione a cura del committente e del/dei contraenti/ ditte interessati allaffidamento dei lavori
[I Committente, rappresentato da ... e 1l/i Contraente/i

In data odierna, hanno effettuato una riunione di coordinamento.
Sono stati discussi i seguenti argomenti:
o Analisi delle varie fasi lavorative ed esame dei rischi dei luoghi di lavoro. con particolare

attenzione alle interferenze;
o Aggiornamento del DUVRI;

o Esame eventuale del cronoprogramma;
o Altro

Eventuali azioni da intraprendere:

Azioni
Committente
Contraente
Altri
Luogoedata......................
Il Committente Il Contraente

(Datore di lavoro o delegato)
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INGEGNERIA CLINIC

Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZI DI VERIFICHE DI SICUREZZA ELETTRICA E
ATTIVITA MANUTENTIVE SULLE TECNOLOGIE SANITARIE IN DOTAZIONE
ALL’AREA VASTA N. 2 DELL’ASUR MARCHE

11 sottoscritto nato a il ,
residente a in Via n.

nella sua qualita di dell’Impresa

con sede legale in CF./PIVA ,

ai fini della partecipazione alla gara in oggetto, presenta la propria migliore offerta economica come

di seguito specificato:

SERVIZI

Costo

, i omnicomprensivo
Descrizione attivita TOTALE in euro

(esclusa .V.A.)

Servizio annuale di verifiche di sicurezza elettrica e attivita
manutentive sulle tecnologie sanitarie in uso presso 'Area Vasta n. 2

Totale (in cifre)*

Totale (in lettere)*

ONERI PER LA SICUREZZA - esclusa |.V.A.
Di cui oneri di sicurezza da rischio specifico aziendale

& In caso di discordanza tra P'indicazione dell’importo in cifre e I'indicazione del prezzo in lettere, la Stazione

appaltante terra conto della indicazione dell’ importo pill conveniente.

St dichiara:

a) che nella redazione dell’offerta si ¢ tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in
materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 327/2000;

b) che si intende / non si intende avvalersi del sub appalto del servizio; nel caso di sub-appalto, si
riportano di seguito le parti e la natura delle prestazioni che si intendono sub-appaltare, con
I"esatta indicazione e quantificazione delle stesse, che non supera comungque il 30% del valore
complessivo della fornitura;

c¢) che I'offerta resta valida 270 giorni decorrenti da quello di scadenza per la presentazione dei
documenti di gara;

d) di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le
norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro ¢ di retribuzione dei lavoratori dipendenti,
nonché di accettare condizioni contrattuali ¢ penalita.

Data, .o,

(firma del Legale Rappresentante o di un suo Procuratore)
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Allegato C al disciplinare di gara — Capitolato Tecnico d’uppalto
Fornitura di servizi di verifiche di sicurezza elettrica e attivita manutentive sulle Tecnologie
Sanitarie in uso presso l'Area Vasta n.2

{00 INGEGNERIA CLINICH

CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

Tipologia Servizi
Codici CPC/ | 88660/50420000-5:
PV

Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature medico - chirurgiche

Descrizione
della fornitura

Il presente Capitolato regolamenta, per gli aspetti tecnici, I'affidamento dei servizi volti
all’espletamento delle Verifiche di Sicurezza Elettrica (VSE) e delle attivita di primo intervento e
relativa manutenzione correttiva sul parco tecnologico dell’ASUR - Area Vasta n. 2.

Durata
dell’appalto

12 mesi, fatto salvo I'applicazione delle condizioni di risoluzione del contratto di cui al
disciplinare di gara / capitolato speciale d"appalto.

Importo a
base dasta

L importo complessivo fissato a base d’asta — non superabile — ¢ di € 205.000,00 1.V.A. esclusa.

Ubicazione

locali distrettuali afferenti all’ASUR
rispettivamente per le sedi operative di Senigallia, Jesi, Fabriano e Ancona.

Presidi ospedalieri, ambulatori e Area Vasta n. 2,

Varianti

In relazione alla tipologia del servizio acquisito, la Stazione appaltante si riserva la facolta di
ricorrere all’applicazione del quinto d’obbligo, in applicazione di quanto previsto dall’articolo
311 del D.P.R. n. 207/2010 e sue successive modifiche ed integrazioni.

SPECIFICHE TECNICHE

Le caratteristiche richieste sono indicative delle necessita aziendali e vanno intese o interpretate in coerenza al
rispetto dell'articolo 68 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni. Pertanto
il Concorrente sara libero di proporre una soluzione alternativa, di livello pari o superiore, per I’espletamento dei
servizi di cui all’oggetto del presente Capitolato tecnico, rimanendo salva ed impregiudicata la facolta di scelta
della Stazione appaltante in coerenza con i criteri di aggiudicazione. Il Concorrente deve provare, con qualsiasi
mezzo appropriato, che le soluzioni da lui proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti nelle
specifiche tecniche. ’

FFatto salvo quanto sopra, si intendono obbligatorie le specifiche di “minima” richieste.

Definizioni

Ai fini della presente fornitura si intendono:

- Apparecchio elettromedicale [IEC 60601-1]: apparecchio elettrico dotato di una parte
applicata che trasferisce energia verso il o dal paziente, o rileva tale trasferimento di
energia verso il o dal paziente ¢ che ¢ dotato di non pi0 di una connessione ad una
particolare alimentazione di rete; e previsto dal suo fabbricante per essere impiegato nella
diagnosi, trattamento o monitoraggio di un paziente; oppure per compensare, lenire una
malattia, le lesioni 0 menomazioni; P

- Sistema elettromedicale [IEC 60601-1]: combinazione, specificata dal fabbricante, di pil
apparecchi, almeno uno dei quali deve essere un apparecchio elettromedicale, ed

interconnessi mediante una connessione funzionale o mediante una presa multipla;

- Apparecchiature elettriche di laboratorio [IEC 61010-1]: apparecchiature che misurano.
indicano, sorvegliano o analizzano sostanze o servono per preparare materiali;

- Dispositivo medico [Direttiva 93/42/CE e sue successive modifiche ed integrazionil:
qualunque strumento, apparecchio, impianto, software, sostanza o altro prodotto, utilizzato
da solo o in combinazione, compresi gli accessori tra cui il software destinato dal
fabbricante ad essere impiegato specificamente con finalita diagnostiche e/o terapeutiche e
necessario al corretto funzionamento del dispositivo stesso, destinato dal fabbricante ad
essere impiegato sull’'uomo a fini di:

- diagnosi, prevenzione, controllo, trattamento o attenuazione di malattie,
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O INGEONERIA CLINICY

- diagnosi, controllo, trattamento, attenuazione o compensazione di una ferita o di un
handicap,

- studio, sostituzione o modifica dell’anatomia oppure di un processo fisiologico,

- controllo del concepimento,
che non eserciti nel o sul corpo umano [’azione principale cui ¢ destinato con mezzi
farmacologici, immunologici o mediante processi metabolici, ma la cui funzione possa
essere coadiuvata da tali mezzi;
Dispositivo medico-diagnostico in vitro [Direttiva 98/79/CEJ: qualsiasi dispositivo medico
composto da un reagente, da un prodotto reattivo, da un calibratore, da un materiale di
controllo, da un kit, da uno strumento, da un apparecchio, un'attrezzatura o un sistema,
utilizzato da solo o in combinazione, destinato dal fabbricante ad essere impiegato in vitro
per I'esame di campioni provenienti dal corpo umano, inclusi sangue e tessuti donati,
unicamente o principalmente allo scopo di fornire informazioni:

* su uno stato fisiologico o patologico, o

= su un'anomalia congenita, oppure

= che consentano di determinare la sicurezza e la compatibilita con potenziali soggetti

riceventi, o

= che consentano di controllare le misure terapeutiche.
Apparecchiatura per uso medico: tecnologia utilizzata in ambito medico non classificata
quale ‘apparecchiatura biomedica’, ma a diretto impatto sul paziente (es. nebulizzatore,
frigorifero per farmaci, etc.);
Tecnologie / apparecchiature biomediche / sanitarie: insieme convenzionale di dispositivi
medici, compresi gli apparecchi/sistemi elettromedicali, dispositivi medico-diagnostici in
vitro, comprese le apparecchiature elettriche di laboratorio e le apparecchiature per uso
medico;
Direttore dell’Esecuzione del contratto (DEC): Referente tecnico della Stazione
Appaltante che verifica il regolare andamento dell’esecuzione del contratto da parte

dell’esecutore secondo quanto richiamato nel D.P.R. n. 207/2010 e sue successive
modifiche ed integrazioni.

Caratteristiche
minime del
$ervizio

TIPOLOGIA DEI SERVIZ] RICHIESTI

Il servizio di cui all’oggetto del presente Capitolato Tecnico d’appalto, dovra prevedere,
rispettivamente:

esecuzione delle Verifiche di Sicurezza Elettrica (periodiche e straordinarie) ai sensi della
norma tecnica CEl 62.5, per tutte le apparecchiature elettromedicali e sistemi
elettromedicali (rispondenti alla Direttiva 93/42/CE e sue successive modifiche ed
integrazioni) e I’individuazione degli interventi di adeguamento normativo;

esecuzione delle Verifiche di Sicurezza Elettrica (periodiche e straordinarie) ai sensi della
norma tecnica CEI 66.5, per tutte i dispositivi diagnostici in vitro (rispondenti alla Direttiva
98/79/CE e sue successive modifiche ed integrazioni), apparecchiature elettriche da
laboratorio e apparecchiature per uso medico (ove applicabile) e I'individuazione degli
interventi di adeguamento normativo;

I’esecuzione delle Verifiche Particolari (periodiche e straordinarie) ai sensi delle norme
tecniche CEI 62.XX particolari ¢ con I'individuazione degli interventi per 1’adeguamento

normativo per le seguenti classi tecnologiche (rispondenti alla Direttiva 93/42/CE e sue
successive modifiche ed integrazioni):

= defibrillatore (CEI 62.13);
= elettrocardiografi (CEI 62.76)

[\
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SO INGRGNERIACLINICH

= elettrobisturi / diatermocoagulatore (CEl 62.11);

- rimozione delle non conformita non gravi (che non richiedono interventi invasivo sulla
Tecnologia Sanitaria) riscontrate a seguito di verifiche di sicurezza e particolari, quali a
titolo esemplificativo e non esaustivo: sostituzione di fusibili, sostituzione cavi di
alimentazioni, eliminazione di riduttori con sostituzione del cavo, ripristino etichette di
targa se incomplete o assenti, recupero dei manuali d’uso ove reperibili, etc.;

- esecuzione del primo intervento ¢ manutenzione correttiva sulle Tecnologie Sanitarie e
relativi accessori (secondo quanto specificato nel Decreto Legislativo n 46/1997 e sue
successive modifiche ed integrazioni), nel rispetto dei protocolli di lavoro e di accesso ai
luoghi di lavoro della Stazione Appaltante, nonché delle indicazioni riportate nei manuali
di service e nel presente Capitolato. Nel dettaglio la fornitura dei seguenti beni necessari
all’espletamento del servizio ¢ da intendersi:

= INCLUSA: ogni minuteria, lubrificanti e prodotti specifici per la pulizia e
disinfezione;

= ESCLUSA: parti di ricambio, materiali di consumo e materiali soggetti a usura. In
particolare, nel caso in cui si renda necessaria la sostituzione di uno di tali
componenti, il tecnico dell’operatore economico aggiudicataria dovra comunicarlo
tempestivamente al Referente Tecnico, il quale provvedera alle attivita conseguenti.

| richiamati servizi dovranno essere eseguite estimativamente su circa 11.000 tecnologie

sanitarie, nei seguenti specifici casi e secondo le modalita operative che verranno indicate in

sede di esecuzione contrattuale:

- su tutte le Tecnologie Sanitarie in uso all’ASUR Marche Area Vasta n. 2 quantificate in
circa  10.000 apparecchiature e ubicate presso le strutture ospedaliere / ambulatoriali
riportate nell’ Allegato C - 1 - “Elenco dei presidi e delle strutture territoriali / ambulatoriali
dell’Area Vastan. 27

- in caso di introduzioni di apparecchiature all’interno delle strutture dell’ASUR Marche
afferenti all’ Area Vasta n. 2 e finalizzate allo svolgimento delle attivita sanitaria, detenute a
qualsiasi titolo dalla Stazione Appaltante (acquisto, noleggio, visione / prova, service) —
prove di accettazione (collaudi);

- spostamento e riallocazione delle apparecchiature, se espressamente richiesto dal DEC;

- surichiesta, debitamente motivata, del DEC in tutti quei casi in cui si rilevasse la necessita
di esecuzione delle verifiche ai fini della corretta gestione della sicurezza per pazienti ed
operatori,

MODALITA DI ESECUZIONE

Il servizio di esecuzione delle verifiche di sicurezza elettrica dovra essere garantito per 5 giorni
settimanali e per 8 ore lavorative giornaliere.

La Stazione Appaltante rendera disponibili dei locali presso le sedi operative di Senigallia, Jesi,
Fabriano e Ancona come appoggio temporaneo per lo svolgimento dei servizi richiesti.

L attivita di esecuzione delle verifiche sara programmata su base trimestrale in collaborazione
con il DEC ed ogni tecnico, a garanzia della corretta esecuzione dei servizi sopra elencati, potra
verificare un numero massimo di tecnologie non superiore a 20 per ogni giorno lavorativo, salvo
casi espressamente concordati con il DEC.

Sara cura della Stazione Appaltante comunicare con congruo anticipo alle Unita Operative /
Servizi interessati alle attivita di verifica la programmazione trimestrale concordata mentre sara

(o5
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cura dell’operatore economico aggiudicatario verificare anticipatamente la disponibilita delle

apparecchiature da sottoporre ad attivita di verifica.

L’ operatore economico aggiudicatario, in fase di esecuzione e di elaborazione di ciascuna

verifica, dovra redigere la seguente documentazione:

- rapporto di lavoro che documenti I'attivitd svolta, che dovra essere sottoscritto da un
referente della Unita Operativa in cui sono ubicate le tecnologie;

- specifica modulistica atta a documentare la modalita di esecuzione ed i risultati di ciascuna
verifica sia visiva che strumentale e sottoscritta dal tecnico esecutore;

- specifica modulistica riportante giudizio ed esito finale delle misure e/o prove effettuate e
sottoscritta da un professionista qualificato dell’aggiudicatario; con indicazioni di proposte
di interventi risolutivi applicabili in caso di non conformita;

- dare tempestiva comunicazione delle gravi difformita riscontrate mezzo e-mail al DEC,
fornendo apposito form con i risultati della verifica ed indicando gli interventi necessari per
il corretto ripristino funzionale. L’apparecchiatura in questione dovra essere “ritirata” e
depositata nel laboratorio tecnico indicato dal DEC oppure, ove non possibile, apporre
sull’apparecchiatura un cartello riportante la seguente dicitura “Apparecchiatura non
conforme alla verifica elettrica e/o funzionale : NON UTILIZZARE” o similare.

[l servizio di primo intervento e relativa manutenzione correttiva dovra essere garantito per 5
giorni settimanali e per 8 ore lavorative giornaliere.
L apertura degli interventi avverra tramite invio mezzo mail di debiti moduli di richiesta di
intervento provenienti dalle Unita Operative / Servizi richiedenti e con preventiva
comunicazione telefonica dal call center unico di Area Vasta. Al termine di ciascun intervento,
il personale tecnico dell’operatore economico aggiudicatario dovra redigere apposito rapporto di
intervento tecnico, secondo quanto riportato nel presente Capitolato tecnico d’appalto.
Dovra essere garantito, sulla totalita delle chiamate, il rispetto delle seguenti tempistiche di
intervento:
- per le apparecchiature salvavita / di area critica:

* entro 2 ore lavorative se il disservizio si verifica nella struttura ove € gia presente un

tecnico;

= entro 4 lavorative ore se il disservizio si verifica presso altra struttura.
- per le restanti apparecchiature:

= entro 6 ore lavorative se il disservizio si verifica nella struttura ove ¢ gia presente un

tecnico;

* entro 8 ore lavorative se il disservizio si verifica presso altra struttura.
Tali caratteristiche si intendono di minima e il loro mancato rispetto comportera I’applicazione,
da parte della Stazione Appaltante, delle penali riportate nello specifico articolo del disciplinare
di gara / capitolato speciale d’appalto, nonché I’adozione di ogni necessaria azione ad eventuale
risarcimento di danni diretti e indiretti subiti.

SERVIZIO ACCESSORIO DI REVISIONE INVENTARIALE

Sara, altresi, onere dell’operatore economico aggiudicatario garantire i seguenti servizi
accessori:

- Revisione dell’inventario biomedicale, in base alle indicazione del DEC, in cui dovranno
essere riportati almeno i dati di minima come riportato nello schema generale seguente:
o Inventario Biomedicale
o Inventario patrimoniale
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Classe tecnologica (sia Codifica CIVAB che codifica CND)

Produttore

Modello

Serial Number

Locazione fisica: Struttura / Padiglione / UU.OO. / Stanza (se possibile
individuarla)

o O O O O

o

Status operativo (“In servizio™, “In servizio ma non operativo”, “Fuori servizio™,

etc.)

Dati di targa

Data acquisto (ove disponibile)

Costo di acquisto (ove disponibile)

Tipologia di acquisto apparecchiatura (acquisto, comodato d’uso, visione, sconto

merce, etc.) (ove disponibile)

Data installazione (ove disponibile)

Data del collaudo (ove disponibile)

Data scadenza garanzia (ove disponibile)

Data VSE / Frequenza VSE (biennale, annuale, semestrale)

Allegate due o pil foto di visione d’insieme dell’apparecchiatura (incluso il serial

number)

."operatore economico aggiudicatario dovra tenere traccia tra la nuova codifica dell’Inventario

Biomedicale e dell’esistente ove presente.

- Apposizione su ciascuna apparecchiatura di un etichetta adesiva inventariale, la quale
dovra essere caratterizzata da scritte indelebili, resistenti all’'usura nel tempo, ai prodotti di
pulizia, etc. Nel layout delle etichette dovra essere riportato il numero di inventario

biomedicale. Sara cura della Stazione Appaltante fornire la codifica dell’inventario
biomedicale.

o O O ©O

o o o O O

- Rimozione delle etichette di inventariazione tecnologica precedentemente apposte sulla
tecnologia.

- Fornitura di una soluzione di etichettatura comprensiva di PC, software per la gestione
delle etichette, stampante per le etichette e quantitativo di etichette iniziale necessario per
I’inventariazione di tutte le apparecchiature.

- Rendere fruibile al DEC tutti i dati inventariali associati alle Tecnologie Sanitaria un
gestionale informatizzato su cui [’aggiudicatario dovra caricare, progressivamente e
contestualmente all’espletamento delle VSE/VP, [’intero inventario revisionato e
aggiornato, comprensivo di tutte le voci in esso presenti.

Il sistema gestionale informatico dovra garantire I’esportazione di tutti i dati inventariali
nel formato Microsoft Excel® o similari di dati inventariali richiesti dal DEC, la cui
titolarita appartiene alla scrivente Stazione Appaltante.

Protocolli
operativi

VERIFICHE DI SICUREZZA ELETTRICA (CEI 62-148 — CEI 66-5)

Per ciascuna apparecchiatura elettromedicale e dispositivo diagnostico in vitro, |’operatore
economico aggiudicatario dovra effettuare le verifiche di sicurezza elettrica previste dalle
norme tecniche di riferimento, rispettivamente CEl 62-148 e CEl 66-5, secondo check-list
debitamente predisposte e conformi alle suddette normative CEl e alle eventuali
indicazioni/linee guida riconosciute. Per ogni tecnologia dovranno, in particolare, essere
specificati:

- dati identificativi dell’apparecchiatura;

- etichettatura e dati di targa;
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- risultati dei test qualitativi (verifica a vista);
- risultati dei test quantitativi (verifica strumentale).

Gestione e
organizzazione
del “Piano delle
verifiche”

In sede di offerta ciascun Concorrente dovra presentare un proprio “Piano delle Verifiche”,
suddiviso per ciascuna sede operativa sotto forma di Diagramma di GANTT.

La scrivente Stazione Appaltante si impegna ad avvallare o, eventualmente, modificare il piano
delle verifiche aggiudicato entro e non oltre 30 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto.
Dalla data di approvazione del piano, I’ Aggiudicatario avra 15 giorni di tempo massimo entro
cui iniziare le verifiche.

1l piano non dovra avere durata complessiva superiore a 12 mesi e dovra avere in linea generale
come priorita d’intervento i reparti di area critica e, successivamente, le aree di degenza, i
poliambulatori e gli altri locali distrettuali. Le VSE inerenti collaudi di accettazione, visioni o
tecnologie oggetto di manutenzione verranno concentrate settimanalmente in una o due mezze
giornate, da individuare con il DEC in fase di esecuzione contrattuale rispettivamente su
ciascuna sede operativa.

11 Piano delle verifiche dovra essere rispettato con una tolleranza massima di 30 giorni (sia in
anticipo, sia in ritardo) naturali € consecutivi rispetto alle scadenze previste. Nella valutazione
della tolleranza occorre tenere in conto dei periodi nei quali I"apparecchiatura non viene resa
disponibile dal personale sanitario ai tecnici dell’operatore economico aggiudicatario. Tale
indicazione dovra essere opportunamente documentata da verbale.

Gestione e
condivisione
della
reportistica

Ai fini di un corretto coordinamento e monitoraggio del Piano delle verifiche da parte del DEC,

I’operatore economico aggiudicatario sara tenuto a:

- consegnare al DEC, al termine del lavoro su ciascuna Unita Operativa / Servizio e
comunque ad ogni trimestre, il prospetto riepilogativo delle VSE effettuate e i documenti
operativi delle prove visive e strumentali espletate. Tali documenti dovranno essere
rilasciati sia su formato digitale (copia del documento originale su CD/DVD non
riscrivibile) che cartaceo in originale ovvero in copia conforme all’originale, in apposito
faldone riportante esternamente i riferimenti della Unita Operativa / Servizio di interesse e
la data di inizio e fine esecuzione delle VSE;

- fornire trimestralmente, in formato digitale, al DEC un prospetto dello Stato di
Avanzamento dei Lavori (SAL) complessivo delle verifiche effettuate rispetto al Piano
concordato in fase di avviamento delle attivita.

Ai fini della tracciabilita dell’attivita di manutenzione il personale tecnico dell’operatore

economico aggiudicatario dovra redigere, per singola apparecchiatura, uno specifico rapporto di

intervento tecnico, contenente le seguenti informazioni:

- data e ora di inizio intervento;

- anagrafica della tecnologia : classe tecnologica, marca, modello, numero di serie;

- numero d’inventario tecnologico;

- Unita Operativa / Struttura e locale presso la quale & in dotazione I’apparecchiatura al

momento dell’intervento;

- descrizione dell’intervento tecnico effettuato (tipo di malfunzionamento riscontrato ed
eventuali cause, azioni correttive necessarie ed intraprese, ritiro/consegna, eventuali ulteriori
azioni necessarie, esito dell’intervento);

- elenco delle parti sostituite o da sostituire (incluse nel costo del servizio o meno);

- numero delle ore di manodopera impiegate;

- data e ora di riconsegna della tecnologia alla competente Unita Operativa / Struttura.

Il rapporto di intervento dovra essere redatto in triplice copia (una per il Reparto / Servizio, una
per I’Aggiudicatario ed una per il Referente Tecnico). Tale rapporto dovra essere sottoscritto




Allegato C al disciplinare di gara — Capitolato Tecnico d’appalto

Fornitura di servizi di verifiche di sicurezza elettrica ¢ attivita manutentive sulle Tecnologie
Sanitarie in uso presso l'Area Vasta n.2

AN R ORI

(con esplicita indicazione del nominativo anche in stampatello), al momento stesso
dell’esecuzione dell’intervento, dal tecnico esecutore e dal referente dell’Unita Operativa o del
Servizio interessati.

Dotazione e
requisiti del
personale
tecnico

Nell'offerta i Concorrenti dovranno riportare un elenco dettagliato ed esaustivo del personale
tecnico identificato ed autorizzato, in base ai requisiti minimi richiesti, allo svolgimento dei
servizi richiesti dal presente appalto e corredato di curriculum vitae da cui si evinca la specifica
formazione ed esperienza professionale.
L organico da proporre stabilmente presso la Stazione appaltante dovra essere di almeno:
- n. | tecnico senior e n. 2 tecnici junior per I'espletamento delle verifiche di sicurezza
elettrica;
- n. 1 tecnico senior ¢ n. | tecnico junior per le attivita di primo intervento e relative
manutenzioni correttive.
L aggiudicatario dovra impiegare solo personale qualificato con i seguenti titoli e requisiti
professionali di minima:
1. diploma di Perito tecnico o elettrotecnico (o equivalente) o titolo superiore (laurea
triennale in Ingegneria Biomedica o equivalente);
esperienza di lavoro di almeno 4 anni inerenti la manutenzione e le verifiche di
sicurezza elettrica su apparecchiature elettromedicali per tecnico senior.

o

Il personale indicato in offerta non potra essere sostituito durante tutto il periodo contrattuale. In
casi eccezionali, quali ad esempio licenziamento, dimissioni, etc., in cui |’aggiudicatario
dovesse segnalare la necessita di sostituire parte del personale impiegato nell’appalto, lo stesso
dovra inviare al DEC una comunicazione scritta, comprensiva dei nominativi ¢ dei curriculum
vitae delle nuove figure proposte, che dovranno avere i medesimi titoli e requisiti professionali,
o superiori, del personale in sostituzione.

La sostituzione potra essere effettuata solo a seguito di valutazione ed approvazione scritta da
parte del DEC. La scrivente Stazione Appaltante si riserva la facolta di richiedere, in qualsiasi
momento, dietro debita motivazione scritta, la sostituzione del personale utilizzato. In caso di
ferie, malattia, maternita, etc. del personale, I’operatore economico aggiudicatario dovra
garantirne la sostituzione con un tecnico di pari, o superiori, titoli ed esperienza, da certificare
con debita documentazione da presentare alla scrivente Stazione Appaltante.

Durante le attivita lavorative, il personale tecnico dovra costantemente osservare tutte le norme
e disposizioni generali e disciplinari in vigore presso le strutture lavorative dell’Azienda, ai
sensi delle normative che regolamentano i contratti di appalto (es. Decreto Legislativo n.
81/2008 ¢ sue successive modifiche ed integrazioni), nonché delle ulteriori direttive vigenti e
applicabili.

Il personale tecnico ¢, inoltre, tenuto ad effettuare le attivita tecniche di cui al presente
capitolato con apposito cartellino di riconoscimento riportante i seguenti dati: Fototessera,
Nome e Cognome, Azienda, dicitura riportante la qualifica di “Tecnico elettromedicale”.

Requisiti degli
strumenti di
lavoro

L’operatore economico aggiudicatario € tenuto a utilizzare strumenti di lavoro e misura
conformi alla normativa vigente, per cui dovra essere presentata una lista completa e dettagliata
delle apparecchiature di cui I’aggiudicatario vorra avvalersi per espletare il proprio lavoro. La
Stazione Appaltante si riserva di richiedere, in fase di valutazione, la presa visione di detta
strumentazione ed i relativi certificati di taratura nei casi specifici.

Nel caso in cui sia necessario ritarare o inviare in assistenza uno strumento in uso, |’operatore
economico aggiudicatario sara tenuto a procurarsi un apparecchio similare, comunicandolo
tempestivamente al DEC e trasmettendo relativo certificato di calibrazione e taratura in corso di
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validita.

Per I'erogazione dei servizi di primo intervento e dei correlati interventi di manutenzione
correttiva, I"operatore economico aggiudicatario dovra utilizzare la strumentazione specifica di
diagnosi, controllo e riparazione indicata dal produttore nei manuali di service delle tecnologie,
sia essa di tipo hardware che software, nonché I’idonea strumentazione elettronica e meccanica.
In tal senso la Stazione Appaltante rendera disponibile i locali del laboratorio tecnico situato
presso il Presidio Ospedaliero “CARLO URBANI” di JESI.

Il personale tecnico dell’operatore economico aggiudicatario, inoltre, dovra essere dotato di
cellulare, per la reperibilita durante I'orario di servizio, ed automunito, per il trasferimento di
persone e cose tra le diverse strutture di competenza.

Verifiche di
conformita e
fatturazione

La verifica della corretta esecuzione del servizio di assistenza avverra attraverso il controllo
trimestrale delle prestazioni effettivamente svolte dall’operatore economico aggiudicatario,
attestate dalla documentazione richiamata nella sezione ‘Gestione e condivisione della
reportistica’. In esito a tale verifiche verra redatto dal DEC specifico verbale.

La fatturazione dovra pertanto essere trimestrale secondo le modalita previste dal disciplinare di
gara capitolato speciale d’appalto, ed il relativo pagamento subordinato all’esito positivo dei
richiamati controlli.

A completa ultimazione delle prestazioni contrattuali, il DEC procedera alla verifica
dell’effettivo completamento e regolarita delle prestazioni contrattuali eseguite e all’emissione
del relativo certificato di verifica finale di conformita.

La Stazione Appaltante si riserva altresi la facolta di procedere, in qualsiasi momento lo ritenga
opportuno, all’esecuzione di verifiche e controlli ritenuti necessari al fine di valutare ed
accertare la rispondenza dei servizi prestati rispetto a quanto previsto dal presente Capitolato. In
caso di esito negativo di tali verifiche, il Referente Tecnico inviera al Responsabile della
Commessa una comunicazione scritta, con indicazione delle modalita e delle tempistiche da
attuarsi da parte dell’operatore economico aggiudicatario ai fini della risoluzione delle
inadempienze riscontrate.

Normativa di
riferimento

CEl 62-5, CEl 62-51, CEI 66-5, CE1 62-148; CE1 62.11; CEIl 62.13; CEl 62.76

Allegato C — 1

al presente Capitolato tecnico d’appalto — elenco delle strutture dell’Area Vasta n

interessate dall’appalto.
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Allegato C — I al Capitolato Tecnico d appalto

Elenco dei presidi e delle strutture territoriali / ambulatoriali dell’ Area
Vastan. 2

UBICAZIONE [ TIPOLOGIA STRUTTURA [ INDIRIZZO
SEDE OPERATIVA SENIGALLIA , '
PRESIDIO OSPEDALIERO Via Cellini |
SENIGALLIA DISTRETTO SANITARIO Via Campo Boario 4
DIPARTIMENTO PREVENZIONE | Via Po 13
ARCEVIA STRUTTURA DISTRETTUALE Via Marconi
OSTRA STRUTTURA DISTRETTUALE Via del Teatro
OSTRA VETERE STRUTTURA DISTRETTUALE Via Leopardi

SERRA DEI CONTI

STRUTTURA DISTRETTUALE

Piazza IV Novembre 11

STRUTTURA DISTRETTUALE

CORINALDO STRUTTURA DISTRETTUALE Viale degli Eroi 7

SEDE OPERATIVA JESI : $N :

JES PRESIDIO OSPEDALIERO Via Aldo Moro 25
DISTRETTO SANITARIO Via Guerri

CINGOLI PRESIDIO OSPEDALIERO Viale della Carita 11

SAN MARCELLO STRUTTURA DISTRETTUALE Piazza Leopardi 9

MOIE STRUTTURA DISTRETTUALE Via Trieste 80

MONTECAROTTO STRUTTURA DISTRETTUALE Via San Francesco 20

CUPRAMONTANA STRUTTURA DISTRETTUALE Via Marianna Ferranti 57/59

FILOTTRANO Via Don Minzoni 16

SEDE OPERATIVA FABRIANO

PRESIDIO OSPEDALIERO

Via Stelluti Scala

Piaggia d"Olmo

MONTACUTO

IFABRIANO SERVIZI VETERINARI Via Stelluti Scala (c/o Ospedale)
DISTRETTO SANITARIO Via Brodolini 117

SASSOFERRATO PRESIDIO OSPEDALIERO Via Marconi n.1

SERRA SAN QUIRICO PRESIDIO OSPEDALIERO Via Martiri della Liberta 4/6

SEDE OPERATIVA ANCONA o -3

0SIMO PRESIDIO OSPEDALIERO Via Leopardi 15
DISTRETTO SANITARIO P.zza del Comune 4

CHIARAVALLE PRESIDIO OSPEDALIERO Via F.lli Rosselli 176

LORETO PRESIDIO OSPEDALIERO Via San Francesco |
STRUTTURA DISTRETTUALE Via Colombo 106
STRUTTURA DISTRETTUALE V.le della Vittoria 9

ANCONA e SO Via Montecavallo 73

CASA CIRCONDARIALE
BARCAGLIONE

Via Colle Ameno 25

FALCONARA MARITTIMA

STRUTTURA DISTRETTUALE

Via F.l1i Rosselli 9

CASTELFIDARDO

STRUTTURA DISTRETTUALE

Via XXV Aprile 61

CAMERANO STRUTTURA DISTRETTUALE Via Marinelli
COLLEMARINO STRUTTURA DISTRETTUALE Via Ricci 9

AGUGLIANO STRUTTURA DISTRETTUALE P.zza Vittorio Emanuele 15
MONTEMARCIANO STRUTTURA DISTRETTUALE Vicolo Pierozzi |1
POLVERIGI STRUTTURA DISTRETTUALE

Via Dante Alighieri




